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 پایایی جعبه عکسبرداري کف پا در اندازه گیري منتخبی از شاخص هاي اثر پا
 

 4، امین رضا سلطانی3، هومن مینونژاد2، رضا رجبی*1مهسا حکیمی پور

 

 . دانشجوي کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران.1
 . استاد،گروه طب ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.2

 . استادیار، گروه طب ورزشی، دانشگاه تهران، تهران.3
 . کارشناس مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.4

 چکیده
هاي پا و پیگیري روند درمان به          ترین مرجع براي مشخص کردن ناهنجاري        گیري قوس داخلی پا به عنوان مهم         اندازه  زمینه و هدف:  

شود. این مطالعه با      هاي اثر پا به عنوان متداول ترین روش براي ارزیابی قوس داخلی پا شناخته می                  رود و استفاده از شاخص      شمار می 
طراحی   روش تحقیق:   هاي اثر پا انجام شده است.        گیري منتخبی از شاخص     هدف بررسی پایایی جعبه عکسبرداري کف پا در اندازه          

آزمودنی   30  باشد. به منظور تعیین پایایی وسیله جدید تعداد         جعبه عکسبرداري کف پا با دوربین و بر اساس تکنیک پردازش تصویر می             
متر و شاخص    سانتی168/23±9/16کیلوگرم، قد   61/53±9/60سال، وزن     25/33±3/08تصادفی با میانگین سنی       صورت  به  زن و مرد  

روز متوالی تکرار شدند. براي تعیین          3هاي اثر پا      شدند. اندازه گیري شاخص     انتخاب  آماري  جامعه  میان  از  21/70±2/32توده بدنی   
 p>0/05) در سطح معنی داري      SEMگیري (   ) و خطاي استاندارد اندازه    ICCپایایی جعبه عکسبرداري کف پا از ضریب همسانی درونی (          

ها بسیار قوي (عالی) بود. بیشترین پایایی مربوط       گیري در تمامی شاخص بار اندازه 3ضریب همسانی درونی بین  یافته ها: استفاده گردید. 
) و شاخص   ICC=0/95)، شاخص چیپائوکس اسمیراك (    ICC=0/95) و سپس به ترتیب شاخص قوس (        ICC=0/96به شاخص استاهلی (   

هاي رایج اثر پا      نتایج این تحقیق نشان دادند که جعبه عکسبرداري کف پا در سنجش شاخص                 نتیجه گیري: ) بود.   ICC=0/94اثر پا (  
هاي اثر پا در مراکز درمانی و تحقیقاتی توصیه            گیري دقیق و سریع شاخص      اي پایا می باشد؛ لذا استفاده از این وسیله براي اندازه             وسیله

 می شود.
ر پا. پایایی، قوس طولی داخلی، شاخصواژه هاي کلیدي:   هاي اث
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1. Khamis & Yizhar  6. Billis   11. Razeghi & Batt 
2. Lusardi & Nilsen  7. Nawoczensk  12. Murley 
3. Medial longitudinal arch  8. Hertel   13. Wearing 
4. Chen    9. Lee   14. Queen 
5. Kanatli   10. Williams 

 

 مقدمه
هاي روزانه داشـتـن    یکی از نیازهاي اساسی انسان در انجام فعالیت  

پا بـخـش     . ) 2013باشد (مهدیه و دیگران،   اندام تحتانی سالم می 
اصلی فعالیت متقابل بدن با زمین است که سه عملـکـرد عـمـده             
جذب نیروهاي برخورد، حفظ تعادل و انتقال نیروهاي جلوبرنده را          

، 2؛ لـوزاردي و نـیـلـسـن           2007، 1بر عهده دارد (خمیس و ایزار    
مهمترین ساختار حمایت کننـده پـا      3). قوس طولی داخلی 2007

شود، زیرا عملکرد اصلی قوس، جذب نیروهاي عکـس           محسوب می 
؛ 2006و دیـگـران،         4العمل زمین در هنگام جابجایی است (چن       

تـریـن      گیري آن به عنوان مهم ) و اندازه 2001و دیگران،   5کاناتلی
مرجع براي مشخص کردن کف پاي صاف پیگیري روند درمان بـه            

). وضعیت غیر طبیعی پا بر اثر   2006رود (چن و دیگران،   شمار می 
کاهش یا افزایش ارتفاع قوس به عنوان یک عامل مستعد کننده و             
حتی ایجاد کننده اختلال در عملکرد پا و اندام تحتانی در نـظـر               

). همانطور که مطـالـعـات    2007و دیگران،  6شود (بیلیز گرفته می  
متعددي به اثر ارتفاع قوس بر روي حرکت در انـدام تـحـتـانـی                  

و دیـگـران،    8)، توانایی تعادل (هرتل  1998و دیگران،  7(ناوازنسکی 
) و در      2005و دیـگـران،        9)، درد در پا، ساق و کمر (لی  2002

هاي پرکـاري اشـاره کـرده انـد              معرض قرار گرفتن براي آسیب    
 ).  2001و دیگران،  10(ویلیامز

با توجه به اهمیت و نقش پا در زنجیره حرکتی انـدام تـحـتـانـی               
رسد چـرا     هاي قوس کف پا ضروري به نظر می         شناسایی ناهنجاري 

که تأخیر در تشخیص، ضمن اینکه سبب ایجاد علائم کلینیکی در           
سنین بالاتر خواهد شد، علاوه بر آن اقدامـات درمـانـی بسـیـار                  

تري را نیز طلب خواهد کرد و گاهی در مـوارد شـدیـد                تهاجمی
روش هـاي مـتـعـددي        .اعمال جراحی اجتناب ناپذیر خواهد بود     

هاي پـا وجـود دارنـد کـه              براي ارزیابی پا و شناسایی ناهنجاري     
هاي بصـري، بـررسـی مـتـغـیـرهـاي                 متداول ترین آنها ارزیابی   

هاي رادیوگرافـی     هـاي اثـر پا و ارزیابی      آنتـروپـومتریـک، شـاخص 
می باشنـد. روش استاندارد طلایی براي ارزیاي پـا اسـتـفـاده از                 

هـاي بـه دسـت آمـده از                عکس هاي تشخیصی است و انـدازه    
رادیوگرافی جانبی یک ارزیابی صحیح از پـوسـچـر و سـاخـتـار              

، 11دهـد (رازقـی و بـت            استخوانی پا در حالت استاتیک ارائه می      
2002.( 

به ویـژه در        بالا این روش اما بـا توجه بـه خطرات بالقوه و هزینه    
باشد   زیاد از این روش، مناسب نمی         هاي مکرر استفاده    اندازه گیري 

)؛ بنابراین نیاز به روشی غیرتـهـاجـمـی،      2009دیگران،    12(مورلی 
شـود    آسان، سریع و مطمئن در ارزیابی کف پا همواره احساس می          

هاي مربوط به اثر کف پـا بـه          که در این میان استفاده از شاخص      
عنوان روشی نسبتا مطمئن، مکررا براي اندازه گیري قوس پـا در         

؛ چـن و    2001اند (کاناتلی و دیگران،  تحقیقات قبلی استفاده شده 
  به صـورت سـنـتـی       . ) 2004و دیگران،  13؛ ورینگ2011دیگران،  

محققان از جوهر و کاغذ براي ثبت شاخـص اثـر پـا اسـتـفـاده                   
). متأسفانه این شیوه بسیـار وقـت       2002کردند (رازقی و بت،        می

باشد به این منظور استفاده از روش عـکـاسـی     گیر و پر زحمت می    
) به عنوان یک روش جایگزین و مـدرن   2007و دیگران،  14(کوئین 

گیرد که منجر به سهولت جمـع         مدتی است مورد استفاده قرار می     
 آوري اطلاعات شده است.

بدین منظور جعبه عکسبرداري کف پا به منظور بـررسـی قـوس             
طولی داخلی پا  توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شـده           
است که در حال حاضر به طور محدود در برخی مراکز تحقیقاتـی             
و کلینیـک هـا مـورد استفـاده می گیـرد. اعتبار این وسـیلـه در               

هاي رایج پا در مقایسه با روش رادیـوگـرافـی            اندازه گیري شاخص  
توسط نویسندگان تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفـتـه و در              

اي تحت داوري است. تعیین پایایی اطلاعات حاصل از ایـن            مقاله
وسیله به منظور اطمینان از صحت اطلاعات آن براي استـفـاده از            

رسد. لذا هدف از مطالـعـه حـاضـر            این وسیله ضروري به نظر می     
تعیین پایایی جعبه عکسبـرداري کـف پـا در انـدازه گـیـري                    

  باشد. هاي رایج اثر پا می شاخص
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 روش تحقیق
باشد. جهت انـجـام        همبستگی می   -تحقیق حاضر از نوع توصیفی     

سـال بـه        20-30نفر با محدوده سنی        30تحقیق حاضر تعداد    
زن    15مرد و     15صورت تصادفی انتخاب شدند. نمونه ها شامل         

که پس از تکمیل فرم رضایت نامه و اخذ مجوز از دانشگاه تـهـران         
وارد تحقیق شدند. سابقه شکستگی، جراحی در ناحیه مـچ و پـا                

و  18کمتر از  BMI)، اختلالات نورولوژیک،  2007و دیگران،  1(مال 
)، وجود زخم و پینه و یا  2011و دیگران،  2(جانلی  25یا بزرگتر از    

درد در روز آزمون که بر روي نحوه  ایستادن افراد تأثیر بـگـذارد                 
بـه    ) از معیارهاي خروج از تحقیق بودند.  2007(کوئین و دیگران،     

منظور ارزیابی قوس طولی داخلی از دستگاه جدید به نام جـعـبـه             
) در داخـل     2015عکسبرداري کف پا که توسط رجبی و دیگران ( 

کشور طراحی و ثبت اختراع شده است، استفاده شد. این دستگـاه             
کیلوگرم  4سانتی متر و وزن  50× 40× 40شامل یک جعبه با ابعاد    

 Full HDمی باشد. در داخل جعبه یک دوربین مارك کانن و لـنـز      

1080p - Carl Zeiss optics               ساخت کشـور ژاپـن بـه مـنـظـور
بـه مـنـظـور          LEDعکسبـرداري از کف پـا همـچنین چراغ هاي  

شفاف سازي اثر پا تعبیه شده است، همچنین روي جعبـه  یـک             
کیلوگرم وزن  120صفحه کریستال فشرده شفاف با قابلیت تحمل    

قرار دارد که محل قرارگیري افراد براي ارزیابی اثر کـف پـا مـی                 
ایستد عکـس از       باشد. هنگامی که فرد روي صفحه مورد نظر می           

 USBکف پا تهیه می شود سپس تصاویر و داده ها، از طریق کابل              
یابند. بـراي بـرنـامـه         به کامپیوتر انتقال می  Real Timeبه صورت 

استفاده شده اسـت کـه       LabVIEWریزي این دستگاه از نرم افزار      
گیري دقیق تمامی ابعاد پا برحسب طول (میلی متـر)             امکان اندازه 

، 4 هاي اثـر پـا (شـاخـص قـوس                (زاویه) و ارزیابی شاخص     و درجه   
) را با استفاده از تـکـنـیـک            7 ، چیپائوکس اسمیراك  6 ، اثر پا  5 استاهلی

پردازش تصویر و الگوریتم هاي فیلتراسیون فراهم می کند. از دیـگـر              
قابلیت هاي نرم افزار طراحی شده می توان به امکان نمایش دو بعـدي    

 .)1 پا، ذخیره همزمان داده ها و پرینت اطلاعات فردي اشاره کرد (شکل 

1. Mall    5. Staheli  
2. Jonely   6. Footprint 
3. Canon   7. Chippaux Smirak 
4. Arch index 

 

 . جعبه عکسبرداري کف پا از نماهاي مختلف1شکل 

جعبه    هاي اثر پا به وسیله           گیري شاخص     به منظور اندازه    
ها خواسته شد که بدون جوراب در         عکسبرداري کف پا از آزمودنی    

محل تعبیه شده روي جعبه عکسبرداري کف پا در حالیکه زانوها            
در حالت اکستنشن بوده و پاشنه ها و پنجه ها در یک راستا قرار               
داشتند و وزن بدن به طور مساوي بین دو پا تقسیم شده بود                  

). سپس عکس توسط دستگاه        2006بایستند (چن و دیگران،       
مذکور از کف پاي افراد گرفته شد و به کامپیوتر منتقل شد و                  

هاي مورد    توسط نرم افزار تعبیه شده براي این دستگاه شاخص           
روز متوالی    3). فرایند اندازه گیري     2نظر اندازه گیري شد (شکل      

 تکرار شد.

     پایایی جعبه عکسبرداري کف پا در اندازه گیري منتخبی از شاخص هاي اثر پا                    مهسا حکیمی پور و دیگران              
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در این مطالعه به منظور ارزیابی قوس طولی داخلی پا چهار                  
شاخص رایج اثر پا که به طور رایج در تحقیقات قبلی مورد                   
استفاده قرار گرفته اند، محاسبه شدند که این شاخص ها شامل              
شاخص قوس: نسبت یک سوم میانی پا بر کل اثر پا بدون                    

)، شاخص استاهلی: کوچکترین      2002انگشتان (رازقی و بت،        
عـرض ناحیـه قـوس بـه بزرگتـرین عـرض ناحیـه پاشنه                 

ساحت      ،  )2015و دیگـران،     1(فرناندز سبت م ر پا: ن شاخص اث

سطح غیر تماسی کف پا به مساحت سطح تماس کف پا با زمین               
) و شاخص    2002بدون در نظر گرفتن انگشتان (رازقی و بت،             

چیپائوکس اسمیراك: نسبت کوچکترین عرض در ناحیه قوس بر           
) بودند. این    2007بیشترین عرض جلوي پا (کوئین و دیگران،           

فرآیند در هر جلسه اندازه گیري سه بار و با فاصله یک دقیقه                  
نسبت به هم تکرار شد، در نهایت میانگین سه تکرار به عنوان                 

 ).3اندازه نهایی ثبت شد (شکل 

1. Fernandez 

  . نحوه اندازه گیري شاخص هاي مورد نظر با جعبه عکسبرداري کف پا2شکل 

 . نرم افزار تعبیه شده جعبه عکسبرداري کف پا3شکل 
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براي بررسی پایایی جعبه عکسبرداري کف پا از ضریب همـسـانـی       
؛ بوذري و دیگران، 2000، 2استفاده گردید (هاپکینز  1) ICCدرونی ( 
بـراي     SEM (3) همچنیـن خطاي استـانـدارد اندازه گیري(      2012

تمامی شاخص ها محاسبه گردید. خطاي استـاندارد انـدازه گیري         
 )SEM گیري و  ) همانند ضریب تکرارپذیري، شاخصی از دقت اندازه

ثبات و پایائی آزمون است و نشان دهنده این است کـه چـگـونـه           
اندازه گیري هاي مکرر از یک فرد بوسیله همان ابزار، تمایـل بـه                

). خـطـاي       2011،  4فرد دارد (گودیر توزیع در اطراف نمره واقعی 
  استاندارد اندازه گیري از طریق فرمول زیر محاسبه گردید:

و در       SPSS19هاي آماري به وسیلـه نرم افزار تجزیـه و تحلیـل  
مورد بررسی قرار گرفتـنـد. مـقـادیـر          p>0/05سطح معنی داري  

0/1 <  ICC  به عنوان نسبتاً کم،  0/3تا  0/1عنوان کم، براي مقادیر
بـه   0/8تا  0/5به عنوان متوسط، مقادیر  0/5تا  0/3بـراي مقادیـر  

به عنوان خیلی قـوي در نظـر گرفـتـه    ≤ 0/8عنوان قوي و مقادیر     
 ).2010، 5شدند (مویجیس

1. Interclass correlation coefficient  3. Standard error of the measurement   5. Muijis 
2. Hopkins     4. Goodier 
 
          

S= انحراف استاندارد 
rxx  = تکرار پذیري 

 یافته ها
میانگین و انحراف معیار اطلاعات توصـیـفـی         1در جدول شماره    

ها شامـل قـد،      آزمودنی  هاي آنتروپومتریک  گیري  مربوط به اندازه  
هـا ارائـه       آزمودنی  ویژگی هاي   بیشتر  شناخت  وزن و سن جهت   

 شده است.

 قد آزمودنی هاي تحقیق وزن، سن، .  مشخصات1جدول 

 شاخص توده بدنی وزن (کیلوگرم) قد (سانتی متر) سن (سال)  

 21/85±2/49 68/60±11/95 174/66±6/79 86/86±47/2 مرد

 21/55±2/2 60/10±9/76 165/90±5/76 25/80±3/62 زن

اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف استاندارد، خطاي استاندارد           
) بین سه بار    ICC) و ضریب همسانی درونی (      SEMاندازه گیري (  

اندازه گیري را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود                 
بار اندازه گیري بسیار بالا (عالی)         3ضریب همسانی درونی بین      

). همچنین خطاي اندازه گیري جعبه       ICC=0/94-0/96می باشد (  
 0/6تا    0/005عکسبرداري کف پا در اندازه گیري متغیرها بین            

 می باشد.

 شاخص ها
نوبت اندازه 

 گیري

انحراف  ±میانگین
 استاندارد

 دامنه
ضریب همسانی 

 درونی
ICC(95%CI) 

خطاي استاندارد 
 گیري اندازه

(SEM) 

 شاخص قوس
(Arch index) 

 بار اول
 بار دوم
 بار سوم

0/01±0/29 
0/01±0/29 
0/01±0/29 

0/10 )0/97-0/91 (0/95* 0/005 

 شاخص استاهلی 
 (Staheli index) 

 بار اول
 بار دوم
 بار سوم

0/23±0/50 
0/22±0/51 
0/23±0/50 

0/83 )0/98-0/93 (0/96* 0/06 

 شاخص اثر پا
 (Footprint index) 

 بار اول
 بار دوم
 بار سوم

0/12±0/32 
0/11±0/33 
0/11±0/33 

0/44 )0/97-0/89 (0/94* 0/05 

 شاخص چیپائوکس اسمیراك
 (Chippaux-Smirak index) 

 بار اول
 بار دوم
 بار سوم

0/14±0/31 
0/14±0/32 
0/14±0/31 

0/55 )0/97-0/91 (0/95* 0/05 

 . نتایج آزمون پایایی جعبه عکسبرداري کف پا در سه بار اندازه گیري2جدول 

 . >0/05p* تفاوت معنی دار در سطح 
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 بحث
گود،   با توجه به شیوع نسبتاً بالاي کف پاي صاف و کف پاي                 

تهاجمی و تکرار پذیر جهت         اي آسان، غیر     دسترسی به وسیله   
رسد. لذا هدف از       ارزیابی قوس طولی داخلی پا لازم به نظر می           

مطالعه حاضر تعیین پایایی جعبه عکسبرداري کف پا در                   
هاي رایج اثر پا به وسیله محاسبه ضریب              گیري شاخص   اندازه

باشد.   گیري می   ) بین سه روز متوالی اندازه      ICCهمسانی درونی (  
داشتن پایایی براي یک وسیله اهمیت بسزایی دارد. داشتن پایایی           

هاي مهم و ضروري یک وسیله است تا ثبات و               از جمله ویژگی  
هاي به عمل آمده توسط آن وسیله را            گیري  تکرار پذیري اندازه  

گیري   مورد اطمینان قرار دهد و با افزایش پایایی، خطاي اندازه             
کند. نتایج آزمون سنجش       گیري کاهش پیدا می      ي اندازه   وسیله

گیري   جعبه عکسبرداري کف پا در اندازه       ICCپایایی نشان داد که     
شاخص استاهلی، شاخص قوس، شاخص چیپائوکس اسمیراك و          

 0/94و    0/95،  0/95،  0/96شاخص اثر پا به ترتیب برابر با             
هاي انجام شده در تمامی       گیري  ). پایایی اندازه  2باشد (جدول     می

باشد   ي پایایی خیلی قوي (بالا) می           ها نشان دهنده     شاخص
 2). همانطور که در جدول         2013،  1؛ پالانت 2010(مویجیس،  
گیري جعبه عکسبرداري کف پا در        گردد خطاي اندازه    ملاحظه می 

می باشد که     0/06تا    0/005هاي اثر پا  بین         گیري شاخص   اندازه
نشان دهنده دقت بالاي این وسیله می باشد. با توجه به اینکه                

توان با      جعبه عکسبرداري کف پا نمونه مشابهی ندارد، نمی             
صحیحی انجام داد لذا در این قسمت در            تحقیقات دیگر مقایسه  

گیري ابعاد و     هاي رایج مورد استفاده در اندازه         مورد سایر روش  
ها با تحقیق حاضر    هاي اثر کف پا و مقایسه نتایج این روش  شاخص

هاي مذکور    گیري شاخص   صحبت خواهد شد. به طور کلی اندازه       
در تحقیقات دیگر نیز داراي پایایی بالا و قابل قبولی هستند،                 
چنانچه کوئین و دیگران در مطالعه خود ضریب همسانی درونی             

ها   اي براي این شاخص      را بوسیله نوعی جعبه آینه        0/92-0/90
). دلیل بیشتر بودن      2007اند (کوئین و دیگران،         گزارش کرده 

ضریب همسانی درونی تحقیق حاضر نسبت به تحقیق ذکر شده            
تواند به علت تفاوت در روش ثبت و محاسبه اثر پا باشد و                    می

گیري شاخص ها در تحقیق حاضر        نشان از دقت بالاتر روش اندازه     
نسبت به مطالعه کوئین و دیگران دارد. در مطالعه اي دیگر پاپوگا             

براي شاخص استاهلی و       0/97و بورك ضریب همسانی درونی        
براي شاخص قوس گزارش کردند        0/89چیپائوکس اسمیراك و     

). البته در هر دو تحقیق ذکر شده براي           2011،  2(پاپوگا و بورك  
ثبت اثر پا و ارزیابی شاخص ها از روش هاي متفاوتی استفاده                 
شده اسـت. به طـور کلـی یکـی از مشکلات اصلـی در محـاسبه             
شاخص هاي مختلف با استفاده از اثر رد پا، تعیین محل صحیح               

باشد که    نقاط مرجع مورد نیاز براي آنالیز بر روي اثر کف پا می              
منجر به بروز خطا وکاهش پایایی به ویژه پایایی بین ارزیاب در               

گردد (کوئین و دیگران،        اندازه گیري شاخص هاي اثر پا می          
). جعبه عکسبرداري کف پا به علت        2011؛ پاپوگا و بورك،     2007

عدم دخالت انسانی در تعیین این نقاط مرجع و محاسبه                    
هاي اثر پا منجر به کاهش خطاهاي انسانی می گردد و                شاخص

هاي استفاده    افزایش پایایی می شود که این موضوع یکی از مزیت          
باشد. با توجـه به پایایـی بـالا و خطاي              از ایـن دستگـاه مـی    

هاي   ها و شاخص    انـدازه گیري بسیار پایین می توان گفت اندازه         
حاصل از جعبه عکسبرداري کف پا در افراد در دفعات مختلف               
اندازه گیري یکسان خواهد بود. بدین ترتیب می توان با توجه به              
سـادگی کار با این وسیله، هزینه نسبتاً پایین و عدم نیاز به                   
آموزش هاي پیچیده یا حضور افراد متخصص و همچنین پایایی             

گیري   بالا به دست آمده در تحقیق حاضر، از این وسیله در اندازه              
هاي اثر پا با حجم نمونه بالا و دفعات متعدد با اطمینان از               شاخص

 صحت نتایج ثبات و پایایی نتایج آن استفاده کرد.
) جعبه عکسـبـرداري     ICC=0/94 -0/96 پایایی بالاي (  نتیجه گیري:   
هاي معتبـر اثـر پـا نشـان دهـنـده                  گیري شاخص   کف پا در اندازه   

هـاي     گـیـري     تکرارپذیري خوب نتایج حاصل از این دستگاه در اندازه      
گیري بسیار حـائـز    مکرر می باشد که این امر در مورد هر وسیله اندازه          

کنند با توجه به پایایـی     باشد. در انتها، محققان پیشنهاد می       اهمیت می 
هاي اثـر      گیري و آنالیز شاخص     بالا جعبه عکسبرداري کف پا در اندازه      

پا و همچنیـن مزایاي ویژه دستگاه از قبیل سهـولـت در اسـتـفـاده،            
سرعت بالا، ایمنی بالا و مقرون به صرفه بودن محققان و متخصـصـان              
علوم پزشکی، توانبخشی و ورزشی از این وسیله در تـحـقـیـقـات و                  

 هاي پا استفاده کنند. ارزیابی

1. Pallant 
2. Papuga & Burke  
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Abstract 

 Reliability of foot photo box in measuring selected footprint indices 
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Background and Aim: Measuring medial longitudinal arch of the foot is considered as the most important reference to identify 

foot disorders and to follow up treatment procedure and using footprint indexes is known as the most common method to evaluate 
medial longitudinal arch of foot. The aim of this study was to determine the reliability of Foot Photo Box in measuring selected footprint 

indexes. Materials and Methods: Design of Foot Photo Box was set based on a camera and image processing technique .In 
order to determine the reliability of the new device, 30 male and female subjects with the average age 25.33±3.08 years, the 
weight 61.53±9.6 Kg, the height 168.23±9.16 cm and the body mass index 21.70±2.32 were randomly selected among the 

statistical population .Measurement of the footprints were repeated for 3 continuous days. To determine the reliability of the 
foot photo box, interclass Correlation Coefficient (ICC) and standard error of measurement (SEM) were used and significant 
level set at p<0.05. Results: Interclass correlation coefficient between the 3 measurements of all footprint indexes was very 

strong (high). Staheli index was the most reliable index (ICC=0.96), and further the arch index (ICC=0.95), chippaux-smirak 
index (ICC=0.95), and footprint index (ICC=0.94) also can be considered as a reliable one. Conclusion: Results of this 
research showed that Foot Photo Box is a reliable devise in measuring common footprint indexes; therefore using this device is 

suggested for accurate and rapid measurement of footprint indexes in clinical and research centers. 
Keywords: Reliability, Medial longitudinal arch, Footprint indices. 
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